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1• Verwendungszweck 


Das Lärmdosimeter robotron 00 080 ist für die ortsveränderliche 
und personengebundene Überwachung der lärmbedingten Gehörschädi¬ 
gungsgefahr bei Lärmarbeitern duroh Messung der Lärmdosis vorge¬ 
sehen* Es wird dazu während eines Arbeitstages oder eines reprä¬ 
sentativen Teils davon von der zu überwachenden Person am Körper 
getragen* Auch ortsfeste Sohallimmissionsmessungen lassen sich 
mit dem Gerät durchführen« 

Als Besonderheit sind im Gerät zwei Meßarten realisiert« Die 
energieäquivalente Messung mit quadratischer Sohalldruckbewertung 
entspricht dem gegenwärtigen Stand der Standardisierung (siehe 
u. a. ISO R 1999, ST RGW 1930-79, TGL 32624/32625). Die betrags¬ 
äquivalente Messung mit linearer Schalldruckbewertung berücksich¬ 
tigt neueste physiologische Untersuchungsergebnisse, die auf der 
Grundlage des "Dresdner Gehörschadenmodells" eine noch genauere 
Einschätzung des Schadensrisikos ermöglichen* Siehe auch 

[l] KRAAK, W*, KRACHT, L*, PUDER, G.i Die Ausbildung von Gehör¬ 
schäden als folge der Akkumulation von Lärmeinwirkungen* 
Acustica 39 (1977), S. 102 


Bild 1 

LÄRMDOSIMETER 00 080 
mit Mikrofoneinheit 
Vorderansicht 

1 Anzeige (LCD) 

- Lärmdosis (in Pa 1 2 3 4 5 6 h oder in Pah) 

- Sonderzeichen 

2 Mikrofone teokverbindung 

3 Mikrofonhalterung 
(Klammer) 

4 Mikrofonadapter 

5 Mikrofonkapsel 

6 Eichgitter 




Bild 1 
Pnc.1 
Fig. 1 





- 6 - 


[s] KRAAK, W*s Investigations on Criteria for the Kiek of 
Hearing-Loos Eue to Noise. Ins Hearing Research and 
Theory, Vol. I. 

Aoademic Press Inc., 1961« 

[3] KRAAK, W*: Der Einfluß des Bewertungsexponenten bei der 
Einschätzung der gehörschädigenden Wirkung von Schall* 
IET 12 (1982) 4, S. 345. 


2* Lieferumfang und Ergänzungsgeräte 


2*1* Iiieferumfang des Lärmdosimeters robotron 00 060» 

Art.-Nr* 138 78 20 001 214492s 

1 Elektronikteil 

1 MiLrofoneinheit für Lärmdosimeter LWVZ 622 964*7 t bestehend 
aus 

1 i/teßmikrofonkapsel MK 201 oder HK 202 

1 Mikrofonadapter 

2 Staubschutz, vollet* ^ 

1 Mikrof onh alt erung 

1 keßblatt zum Mikrofon 

1 Packung 569 821.7 mit 

1 Kabelschelle 569 828*2 
1 Bolzen 5b9 831*3 

1 Schraubendreher A 0,4 z 40 TGL 48-73503 
1 Sedienteil 569 816*1 

1 Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung 
1 Oarantieurkunde 

1 Stülpschachtel (Aufbewahrungsbehälter) mit Purschaumeinlagen 


2*2. Ergänzungsgeräte 

- cchali.pegelkalibrator 05 000 

tollers YEB Metra Meß- und Prequenztechnik, 
i>i)R - 8122 Radebeul 1, Wilhelm-Pieck-Str. 58 


1 ) 


Als Ersatzteil einzeln lieferbar 
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- Meßkondensator K65 

Hersteller: VEB Mikroiontechnik Gefell, 
DDR - 6i?52 Gefell 


3* Technische Daten 


Mikrofon 

- Kondensator-MeBmikrofonkapsel 
| Freifeld-Leerlauf-dbertra- 

gungsfaktor 

- Mikrofonadapter mit Kabel 
und Steckverbinder, länge 

Lärmdosimeter iBiektroniktell) 

Schalldruckpege1 

- Meßbereich I und Stellung ▼ 

- Meßbereich II 

- höchstzulässiger Spitzen- 
echalldruckpegel X 

- Bezugsfrequenz 

- Bezugssehalldruckpegel 

- Bezugsmeßbereich 

Frequenzbereich 

Frequenzbewertung (Gerät 
einschließlich Mikrofon) 

Signalverarbeitung nach 
A-Bewertung und Verstärkung 

- bei q « 3 

- bei q « b 

Anzeige 

Anzeigebereich der Lärmdosis 

- bei q « 3 

- bei q « b 

- Uber lauf an zeige 


Typ MK 201 oder MK 202 
etwa 14 mV/Pa bei 
U p » 200 7 

etwa 1 m 


80 bis 118 dB(A) 
mit X £ 121 dB(A) 

100 bis 138 dB(A) 
mit L * 141 dB(A) 

148 dB 
1000 liz 

94 dB 
Bereich I 

20 Hz bis 10 kHz 

\ 

A-Kurve (Klasse 2) 


Quadrierung und Integration 

Betragsbildung und Integra¬ 
tion 

Flüssigkristallanzeige, 
vierstellig, abschaltbar 

Je» « 0 bis 99,99 Pa 2 h) Berei- 
ß 9 - 0 bis 99.99 Pah { II 

S uns er sei eher; (gespeichert) :0 



Meßzeit T 


beliebig, bie An zeige bereich 
Überschritten wird 
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Kurz Zeitmessung in Stellung ▼ 

Kalibrieranzeige in Stellung▼ 
mit Scha1lpegelkalibrator 

05 000 

- bei q a 3 

- bei q « 6 

Genauigkeitsklasse gemäß 
IEC 651, ST RGW 1351-78, 

TGL 200-7755/01 

Fehler 


- Mittlerer Gesamtfehler 
durch Einfluß der Trage¬ 
person (diffuses Schall¬ 
feld, breitbandiges Ge¬ 
räusch) 

• Mikrofon in Oh mähe 

• Mikrofon am Kragen 

• Gerät mit Mikrofon in 
Brusttasche 

Ü be rs teuerungsmeIdung 

- Ansprechwert Bereich I 
und ▼ (L) 

A 

- An sprechwert Bereich II (L) 

- AnsprechverZögerung 

SpitzenwertÜberschreitung 

- Ansprechwert 

- Zeitkonstante der Aufladung 

Stromversorgung 

- Batterie 

- Stromaufnahme 

- Betriebszeit mit einer 
Batterie bei Zimmertempe¬ 
ratur 

- Kontrolle der Batterie¬ 
spannung 


Pegel wie Bereioh 1, jedoch 
lOOfaoh beschleunigte Zählung 


0160 nach 1 Minute (Sollwert) 
0147 nach 1 Minute (Sollwert) 

Klasse 2 

gemäß IEC 651t ST RGW 1351-78, 
TGL 200-7755/01» Genauigkeits- 
klasse 2 


♦0,2 dB 
♦0,1 dB 

♦0,8 dB 

Sonderzeichen^» (gespeichert) 
122 bis 123 dB(A) 

142 bis 143 dB(A) 

0,5 bis 2 s 

Sonderzeichen 4- (gespeichert) 
>135 dB(A) 
etwa 100 |is 

1 9-V-Batterie 6F22 

2 bis 3t5 mA, pegelabhängig 

> 150 h, abhängig vom Fabri¬ 
kat 

Sonderzeiohen h|- , Taste für 
Zusatzbelastung 
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Klimatisoh© Bedingungen 

- Arbeitetemperaturbereich 

- Transport- und Lagertempe- 
raturbereioh (ohne Batterie) 

- relative Luftfeuchte 

Referenzbedingungen 

- Umgebungstemperatur 

- relative Luftfeuchte 

- statischer Luftdruck 

Mechanische Festigkeit naoh TGL 
14283/09 und TGL 200-0057/04 

Schutzgrad nach TGL RGW 778 
Sohutzklasse nach TGL 21366 

Abmessungen (ohne Mikrofon) 
Breite x Tiefe x Höhe 

Masse (mit Batterie und 
Mikrofon) 

Schutzgüte ist gewährleistet! es 
düngen und Erschwernisse« 


Einsatzgruppe 2 naoh 
TGL 14283/05 

-10 ble +50 °C 
-20 bis +70 °C 

maximal 9° % bei maximal 4 kPa 
Wasserdampfdruck 

< 

+20 °C 
65 % 

100 kPa 

Einsatzgruppe G II 

IP 40 
III 

78 mm x 31 mm x 166 mm 

420 g 

gibt keine verbleibenden Gefahr- 


4« Wirkungsweise 


4«1• Grundlagen des Meßverfahrens 

Las Lärmdosimeter ist eine miniaturisierte Spezialausführung ei¬ 
nes integrierenden Schallpegelmessers t der von der zu untersu¬ 
chenden Person bei sich getragen wird und unmittelbar die auf¬ 
summierte Lärmdosis in physikalischen Einheiten anzeigt« 

Bei der energieäquivalenten Messung (q = 3) erfolgt die Bildung 
der Energiedosis E nach der Beziehung 

E -/p» 2 (t) <ät 

0 A 

mit p^(t) » Momentanwert des A-bewerteten Schalldrucks 
T » Meßzeit, in der Regel tägliche Arbeitszeit 



10 - 


( 2 

Die Einheit der Energledosie ist 1 Pa h« Diese Dosis entspricht 
der Einwirkung eines Schalldruckpegels von 84»93 dB(A) über eine 
Zeit von 8 Stunden* 

Bei der betragsäquivalenten Messung (q - 6) erfolgt die Bildung 
der Dosis B fl nach der Beziehung 

B a = 0 / T| P * (t> 1 dt 

Die Einheit der betragsäquivalenten Dosis ist 1 Pah« Wie in der 
angegebenen Literatur 1 bis 3 (Abschnitt 1) ausgeführt, läßt sich 
aus dieser Grüße mit relativ hoher Sicherheit der zu erwartende 
mittlere Hörverlust einer Personengruppe als Punktion der Ein¬ 
wirkzeit vorherbestimmen« 

4*2* Elektrische Wirkungsweise 

Die elektrische Wirkungsweise geht aus dem Blockschaltbild, Bild 
2, ln Verbindung mit den nachfolgenden Erläuterungen hervor« 

Der Einsteller ▼ , der gegebenenfalls bei der Kalibrierung be¬ 
tätigt werden muß, ist nach Abnahme des mikrofonseitigen Gehäuse¬ 
deckels zugänglich« Der elektrische Prequenzgang des A-Pilters 
ist so ausgelegt, daß der geringe Empfindlichkeitsanstieg bei 
hohen Prequenzen durch die Staubschutzkappe ausgeglichen wird« 

Die zur Dosisbildung erforderliche Langzeitintegration wird 
durch StromrPrequenz-Wandlung mit anschließender Zählung der Im¬ 
pulse gelöst« Zeitkonetantenglieder sind vor dem Integrator 
nicht eingefügt« 

Bei Betätigung-des Schalters "Meßbereich” werden der Teiler T^ 
im Signalweg und der Prequenzteiler T ß gegenläufig so umgeschal¬ 
tet, daß die Zählrate für einen bestimmten Pegel in beiden Be¬ 
reichen erhalten bleibt und zur gleichen Anzeige führt« 

Schaltungstechnische Maßnahmen zur Schaffung eines unteren 
Schwellenpegels sind beim Lärmdosimeter, 00 080 nicht vorgesehen« 

Nach Überschreitung des Anzeigebereiches wird - abgesehen von 
der Auslösung des Sonderzeichensf"V - die Zählung ohne Berück¬ 
sichtigung verlorengegangener führender Ziffern fortgesetzt. 



Mikrofon 




Speicher 

n 
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Die Ziffern der Anzeige können bei laufender Messung durch einen 
Kleinschalter (Schiebeschalter) abgeschaltet werden» der nach 
Abschrauben des Batteriefachdeckels zugänglich wird« Der Anzeige¬ 
wert und drei Sonderzeichen werden durch Abschalten des Gerätes 
für mindestens einige Sekunden gelöscht« 

Mit der Taste, die neben dem Batteriefachdeckel angeordnet ist, 
wird zusätzlich ein Belastungswiderstand von 1 kß an die Batte¬ 
rie geschaltet, um den Batteriezustand bei erhöhter Stromentnah¬ 
me beurteilen zu können. 


5« Allgemeine Hinweise für die Inbetriebnahme 


5«1« Montage und Vorbereitung zum Betrieb 
Einsetzen der Batterie 

Bei ausgeschaltetem Gerät ist nach Abnahme des Batteriefachdek- 
kels (Losen der Senkschraube) eine 9-V-Batterie des Typs 6F22 
einzueetzen« Die Anschlußplatte im Batteriefach ist herauszuneh¬ 
men und unter Beachtung der Polung mit der Kontaktplatte der Bat¬ 
terie zusammenzuknöpfen (siehe Bild 3)« 

Bach dem Einlegen ins Batteriefach muß das Kabel unter der Bat¬ 
terie liegen und die Anschlußplatte nach außen (zum Band des Ge¬ 
rätes) zeigen« Der Batteriefachdeckel ist in die vorhandenen Lö¬ 
cher einzuhängen und wieder zu verschrauben« 

Um Wackelkontakte zu vermeiden, sind Kegel und Krone der An¬ 
schlußplatte stets Bauber zu halten« FallB erforderlich, sind 1 
die Federn der Krone gelegentlich etwas zusammenzubiegen« 

Handhabung und Befestigung von Mikrofon und Staubsohutzkappe 

Das Mikrofon ist sorgfältig zu behandeln und vor Staub und 
Schlag zu schützen« Die mitgelieferte Staubschutzkappe ist nach 
Möglichkeit immer zu verwenden (das Gerät hält die A-Kurve mit 
und ohne Staubschutzkappe ein)« Die Kappe ist auf das Mikrofon 
zu schieben, bis sie bei etwa IS bis 20 mm Eindringtiefe deut¬ 
lich einrastet« Das Entfernen erfordert etwas Kraftaufwand« < 
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Die Mikrofonkapeel am Adapter und das Schutzgitter an der Kapee! 
eind nur mit der Hand festzusohrauben« Hach einem Weoheel der 
Mikrofoneinheit oder von Teilen ist das Lärmdoeimeter in jedem 
Fall neu zu kalibrieren« 

Extreme Temperaturwecheel eind zu vermeiden« Sollte eine Mikro» 
fonkapeel durch Feuchteein Wirkung ausgefallen sein (hohe Hausoh- 
spannung), hilft in vielen Fällen ein mehrstündiges Ausheizen 
bei etwa 70 °C« 

Das Mikrofon ist an der Testperson mit der mit ge lieferten Klanr- 
mer in Ohmahe zu befestigen, vorzugsweise am Kragen oder auf der 
Sohulter« Die Anbringung am Helm ist weniger günstig (Arbeite» 
schutzprobleme, Abnahme des Helms usw«)« 

Das Kabel ist möglichst ohne Schlaufen innerhalb der Kleidung zu 
verlegen, um die Unfallgefahr klein zu halten« 

Der mitgelieferte Bolzen kann anstelle der Senkschraube neben 
dem Steckverbinder in den Gehäusedeckel eingeschraubt werden« Er 
ermöglicht in Sonderfällen (z« B« stationärer Einsatz) das An» 
bringen des Mikrofons am Gehäuse« Das Kabel ist dabei um die 
schmalen Längsseiten des Gerätes zu wickeln (2 Windungen) und 
mit der Kabelschelle zu sichern« Diese ist auf der Schmalseite 
gegenüber dem Steckverbinder mit einer Befestigungsschraube für 
die Gehäuseschalen anzubringen« 


5«2« Tragen des Gerätes 

Die Klemmfeder ermöglicht, das Gerät am Leibriemen, Gürtel (vor» 
zugsweise seitlich hängend) oder in der Brust Innentasche der Ar¬ 
beitskleidung anzubringen« Auch eine waagerechte Gerät läge ist 
zulässig« 

Ansteoken und Abtrennen des Mikrofonkabels dürfen nur in ausge- 
sohaltetem Zustand erfolgen (Schalter n Meßbereioh n auf 0)« Stek» 
ker (am Gerät) und Mikrofonsteckdose (am Kabel) sind zusammenge¬ 
steckt mit der kleinen Überwurfmutter zu sichern, die von Hand 
dnzuziehen ist« Auf Festsitz dieser Mutter ist auch bei der Be» 
nutzung des Gerätes zu achten« Eventuell Kabel mit Kabelsohelle 
sichern« Die Steckverbinder sind sauber und trooken zu halten, 
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das Kabel soll nicht geknickt werden. 

Das Gerät ist vor Feuchtigkeit (Regen # Schnee) zu schützen, evtl, 
durch einen Foliebeutel. 

Bei abgeschraubter Kapsel darf der federnde Mittelkontakt im Mik¬ 
rofonadapter nicht mit den Fingern berührt werden I 


3.3. Sicherheitsmaßnahmen 

Vom Gerät selbst gehen keine Gefahren aus. Die Polarisationsspan¬ 
nung von 200 V für das Kondensatormikrofon ist wegen des hohen 
Inn enwid erstand es ungefährlich. Beim .Anbringen des Gerätes an der 
Testperson sind Kabelschlaufen zu vermeiden, die zum Hängenblei¬ 
ben führen können. 


b« Betriebsanweisung 


b.1. Anordnung der Betätigungs-. Abgleich- und Anschlußelemente 
(siehe Bilder 3 und 4) 

Mikrofonstecker - zum Anschluß des Kabels der Mikrofoneinheit 
Anschlüßelatte - im Batteriefach - zur Kontaktierung der Batte¬ 
rie 

Sohalter "Meßbereich 11 - ist mit Schraubendreher durch ein Looh 

im unteren Gehäusedeckel zu betätigen. 
Stellungen: 

- 0 s ausgeschaltet, Zählerstand und Sonderzeichen werden ge¬ 

löscht 

- II: Meßbereich II 

- I : Meßbereich I 

- ▼ : Kalibrierung, Kurzzeitmessung 

Schalter "Anzeige" - zugänglich nach Abschrauben des Batterie¬ 
fachdeckels. Schieben des Schaltknebels mittels Schraubendrehers 
in Richtung Gehäuseschmalseite schaltet die 4 Ziffern der Anzeige 
ab (Sonderzeichen bleiben). Betätigung bei laufendem Gerät beein¬ 
flußt die Anzeige nicht I 

Anzeige - vierstellige Ziffernanzeige und 4 Sonderzeichen 
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Bild 3 

LÄmE>OSIMBTBR 00 080 
Batteriefach und Betätigungselemente 


1 

Batterie Typ 6F22 


2 

Anschlußplatte 

X2 

3 

Taste "Belastung -l|- ,f 

A1-S1 

4 

Anzeige des Meßbereiches 



(0, II, I, ▼) 


5 

Schalter "Meßbereich" 

A1-S6 

6 

Schalter "Anzeige" 

A2-S1 
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Bedeutung der Ziffern: 

- Bereioh I und II: 2312 entsprechen 
23,12 Pa 2 b bei q - 3 oder 
23,12 Pal) bei q - b 

bezogen auf die tat¬ 
sächliche Meßzeit 

/ 


- Stellung ▼ : 23i* entsprechen 

0,2312 Pa 2 h bei q - 3 oder 
0,2312 Pali bei q - b 


Bedeutung der Sonderzeichen: 

- Ubersteuerungsmeldung -ft* : erscheint und wird gespeichert, wenn 
für mehr als 0,3 bis 2 s unzulässig hohe Eingangspegel auftre¬ 
ten* 

- Spitzenwertüberschreitung 4- 5 erscheint und wird gespeichert, 
sobald der Spitzenschalldruckpegel 133 dB(A) überschreitet* 
Unabhängig vom eingestellten Meßbereich* 

- Zählerüberlauf * erscheint und wird gespeichert, wenn Zäh¬ 
lerkapazität überschritten wird (Anzeigewert übersteigt 9999)« 

- Batteriespannungskontrolle Hh i erscheint nach dem Einschalten, 
solange Batteriespannung oberhalb des Mindestwertes liegt; 
dient zugleich als Elnsohaltkontrolle* 



ft M 4 


Bild 4 Anzeige mit Beschriftung der 4 Sonderzeichen 
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Tagte »Belastung Hk ” - Drücken bewirkt zusätzliche Batteriebe- 
lastung bei der Spannungskontrolle* 

Einsteller ▼ - zugänglich nach Abschrauben des oberen Gehäuse¬ 
deckels, dient zur Kalibrierung« Drehung mit Bedienteil nach 
rechts erhöht Empfindlichkeit« 

Meßart-Umschalter - interne Schiebe-Kleinschalter auf der Analog- 
Leiterplatte 

Meßart"Merksoheibe - dient zur Anzeige der Meßarten q ■ 3 oder 
q « b durch die Ziffern 3 und 6« Nach Abnahme des oberen Gehäu¬ 
sedeckels zugänglich, von Hand zu verstellen (keine Kopplung mit 
Meßart-UmschalterI) 


b«2« Vorbereitung für die Messungen 

6«2«1« Einstellung des Gerätes 

Wahl der Meßart q = 3 oder q « b: 

Das Gerat ist bei Werksauslieferung auf q ■ 3 eingestellt« 

Die Umschaltung erfordert große Sorgfalt und darf nur in einem 

sauberen und trockenen Kaum erfolgen« 

- Schalter »Meßbereich” auf 0, Mikrofonkabel absohrauben, 
oberen Genausedeokel nach Lösen von zwei Schrauben abnehmen« 

- 4 Schrauben an Geräteschmalseiten lösen, Gehäuseschalen abneh¬ 
men« 

- Gerätekem an den Stirnseiten anfassen f auf saubere, ebene Un¬ 
terlage (kein Kunststoff I) legen, so daß Anzeige oben« 

- Mit Schraubendreher Schaltknebel der Schalter A1-S2, -S3/ -S4 f 
-S5 (siehe Bild 6) in gleiche gewünschte Lage bringen (Schal¬ 
ter rasten ein); 

• Kiohtung Batteriefach: q = 3 

« Richtung Mikrofonstecker: q = 6 

Bauelemente nicht berühren I 

- Mfcßart-tlerkscheibe im oberen Geratedeckel entsprechend ein¬ 
stellen« 

,r Gehauseschalen bei aufgelegtem oberen Gehäusedeckel montieren, 
Schrauben festziehen (MasseVerbindung!)• 
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- Oberes Gehäusedeckel erst nach Kalibrierung montieren» 

Batterieprufung; Ausreichende Batteriespannung wird im einge¬ 
schalteten Zustand durch das Sonderzeichen Hh angezeigt» Ver¬ 
schärfte Prüfung: Taste "Belastung Hk" zusätzlich einige Minu¬ 
ten drücken» 

Bin schalten der Ziffern der Anzeige: Schalter "Anzeige 11 ; 

Knebel in Richtung Batterie schieben (Ausschalter umgekehrt)» 

Funktionsprobe: In ruhigem Raum Schalter "Meßbereich" in Stel¬ 
lung ▼ bringen: Es müssen Anzeige 0000 und Sonderzeichen h|- 
in der Anzeige erscheinen» Nach 5 bis 10 Sekunden tiiuß bei Be¬ 
schallung mit hohem Pegel (Pfeifen in Mikrofonnähe) Zählvorgang 
zu beobachten sein» 


b»2»2» Kalibrierung 

Für die tägliche oder wöchentliche Kalibrierung werden eine Uhr 
(mit Sekundenanzeige) und ein Schallpegelkalibrator 05 000 benö¬ 
tigt (als Ergänzungsgerät lieferbar), mit dem Uber eine definier¬ 
te Zeit (z» B» 1 Minute) ein Schalldruckpegel von 94 dB bei 
1000 Hz erzeugt wird» 

- Schallpegelkalibrator und Lärmdosimeter ausschalten 
(Stellung 0). 

- Staubschutzkappe vom Mikrofon abziehen, Mikrofon langsam in 
Öffnung des Schallpegelkalibrators bis zum Anschlag einsohie- 
ben. 

- Schallpegelkalibrator auf weiche Unterlage stellen 
(Mikrofon nach oben). 

- Lärmdosimeter in Stellung ▼ einschalten und nach etwa 10 s 
Schallpegelkalibrator erschütterungsfrei ein- und nach genau 
1 Minute wieder ausschalten. 

- Anzeige kontrollieren. Der Kalibrierfehler liegt in den Gren¬ 
zen von ± 0,5 dB und das Gerät ist einsetzbar, wenn folgende 
Anzeige vorliegts 

q = 3: 0147t.. 01 bO ...0175 
q * 6: 0141.». 0147 ».«0154 
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- Falls Anzeige außerhalb dieses Bereiches, Dosimeter aueschal- 
ten, oberen Gehäusedeckel abschrauben und Einsteller AI—R20 

▼ mittels Bedienteil geringfügig verstellen. 

Hechtsdrehung erhöht Anzeigewert. 

- Kontrollmessung wiederholen. Falls Anzeige immer noch außer 
Bereich, Einsteller wie beschrieben erneut einstellen. 

- Oberen Gehäusedeckel anschrauben, Mikrofon aus dem Schallpegel¬ 
kalibrator ziehen, Staubschutzkappe auf das Mikrofon stecken. 

- Eine Kalibrierkontrolle auch nach der Messung erhöht die Si¬ 
cherheit des Meßwertes. 


6.3. Durchführung der Messungen 


6.3.1. Messung Uber eine Arbeitsschicht (normale Messung 


- Dosimeter gemäß Abschnitt 6.2 vorbereiten. 

- Wahl des Meßbereiches: Meist ist Meßbereich I richtig. Tritt 
bei einer Testmessung die Übersteuerungsmeldung.Q. nach Löschen 
durch Ausschalten und Warten für bis 10 Sekunden immer wie¬ 
der auf, dann auf Bereich II schalten. Umschaltung bei laufen¬ 
der Messung ist zulässig. 

- Gerät ausschalten und gemäß Abschnitt 3.2 an der Testperson 
befestigen. 

- Start der Messung: Schalter "Meßbereich" auf I oder II. 
Anzeigewert 0000 und Sonderzeichen Hh müssen erscheinen. 

- Sonderzeichen beachten (werden nach Auftreten gespeichert). 

- Am Ende der Arbeitsschicht bei eingeschaltetem Gerät Anzeige¬ 
wert ablesen und notieren. Sonderzeichen: 

• H|— muß noch sichtbar sein, sonst Messung nach Bat „enewech- 
sel wiederholen. 

• : Zähler ist mindestens exnmal übergelaufen. Bei bekann¬ 
ter Anzahl an Oberläufen kann diese Zahl als führende Ziffer 
vor das angezeigte Ergebnis gesetzt werden. 

Erfolgten die Überläufe unbeobachtet, ist keine Auswertung 
mehr iöglich. 

- Bespiele für Deutung der Anzeigewerte: 
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q ■ 3: 12 o« bedeuten E «* 12,06 Pa 2 h 

q ■ 6: 23 12 und 2 Zählerliberlaufe bedeuten B g = 223»12 Pah 

- Aueschalten löscht die erreichte Anzeige« Palls Unterbrechung 
erforderlich, Meßwert notieren und Teildosiswerte addieren« 

- Bei Messungen um 0 °C und darunter BatterieSpannung wegen Ver¬ 
ringerung der Batteriekapazität häufiger kontrollieren! 

- MeßwertVerfälschungen durch Anbringen des Mikrofons an einer 
Person sind bei breitbandigen Industriegeräuschen typisch klei¬ 
ner als ± 0,3 dB und damit vernachlässigbar« 

- Bei Messung mit q ■ 3 entspricht der Tagesgrenzwert 85 dB(A) 
über 8 Stunden einer Dosis von E ■ 1,012 Pa 2 h. 

In diesem Pall kann die Anzeige ohne wesentliche Fehler auch 
als relative Dosis D abgelesen werden« 

Beispiel: Anzeige 12 oe entspricht D * 1206 %• 


6«3«2« KurzZeitmessung 

In Stellung ▼ können bei Schallpegeln im Bereich von 60 bis 
120 dB(A) hinsichtlich der Impulseinzählung lOOfach beschleunig¬ 
te Messungen durchgeführt werden« Die Bedienung ist die gleiche 
wie bei normaler Messung mit folgenden Abweichungen: 

- Gerät in der üand behalten oder schnell zugänglich anordnen« 

- Start der Messung: Schalter "Meßbereich" von 0 auf ▼ , Meß¬ 
zeit beginnt etwa 3 e danach, wenn die Zählung beginnt« 

- Meßzeit exakt ermitteln bzw« einhalten (z. B« mittels^Stopp¬ 
uhr)« 

- Nach Ablauf der Meßzeit sofort auf "I" umschalten, Ziffemfol- 
ge ablesen und notieren« 

Die Sonderzeichen haben die gleiche Bedeutung wie bei der norma¬ 
len Messung« 

Deutung des Anzeigewertes: Wegen der lOOfach schnelleren Zählun- 

p 

gen verschiebt sich der Anzeigebereich auf 0 bis 0,9999 Pa h 
(für q ■ 3) oder Pah (für q ■ 6). 


Beispiel: Nach 3 Minuten Messung mit q * 3 ergibt sich die Zif- 
ferafolge 12o6« Meßergebnis: 
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E = 0,1206 Pa 2 Ja in 3 Minuten oder 

o 

E » 12,06 Pa h in 300 Minuten (orientierende Hochrechung) 

Eine Messung über 4,8 min ergibt damit einen Orientierungswert 
der Lärmdosis, die nach 480 min = 8 Stunden Lärmarbeitszeit zu 
erwarten ist« 

Diese Hochrechnung ist dann berechtigt, wenn eine Teilmeßzeit 
mit einer für den gesamten Arbeitstag typischen Lärmsituation 
ausgewählt wird« Die Ergebnisse einer Hochrechnung sind in jedem 
Pall nur als Orientierungswerte anzusehen. Im Zweifelsfall kön¬ 
nen Wiederholungsmessungen durchgeführt werden. Weichen deren 
Ergebnisse nur wenig voneinander ab, dann kann der Orientie- 
rungswert in der Regel als typisch für die GesamtSituation einge¬ 
stuft werden« 


6.4. Auswertung der Meßwerte 

Die Auswertung erfolgt durch Vergleich des über eine Arbeits¬ 
schicht gemessenen oder auf diese Zeit umgerechneten Meßergeb¬ 
nisses mit der maximal zulässigen Tagesdosis« 

Gegenwärtig ist in den meisten Ländern die energieäquivalente 
Messung mit q = 3 standardisiert (u. a« ISO R I 999 , ST RGW 
1930-79. TGL 32b24/32b23). 

Der zulässige Tagesgrenzwert beträgt je nach Pestlegung 

3 o - 1.012 Pa 2 h-1 Pa 2 h, wenn L eq = 83 dB(A) oder 

E q - 3,200 Pa 2 n , wenn L 0q = 90 dB(A) 

als maximaler Pegelgrenzwert für täglich 8 Stunden festgelegt 
sind. 

üiine Umrecnnung in die relative (prozentuale; Lärmdosis D kann 
über die Beziehung 



vorgenommen werden. Bild 3 enthält Doppelleitem zur v Vereinfa¬ 
chung der Umrechnung. ^ 




Bi 


Nomogramm zur Ermittlung von Leg aus E und ,T (q=3) 
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Stimmt die Meßzeit nicht mit der angegebenen Beurteilungszeit 
überein (z* B* eine Arbeitsschicht ■ 8 Stunden), dann ist bei 
gleichbleibender Lärmsituation eine Umrechnung über die Beziehung 


B Beurt “ ^eß 


T Beurt 

T Meß 


mit T ß eur -t * Beurteilungszeit (z. B. eine Arbeitssohioht) 

Bßeurt “ Dosis in der Beurteilungszeit 
3?Meß " tatsächliche Meßzeit 

B^ e ß ■ Meßwert der Dosis £ oder B g in der Zeit T TlQ ^ 

möglich« Bei der KurzZeitmessung sind außerdem die besonderen 
Bedingungen durch den lOOfach beschleunigten Meßablauf zu beach¬ 
ten (siehe Abschnitt b«3«2). 

Für die Umrechnung der Larmdosis £ in den energieäquivalenten 

Dauerschallpegel L öri und umgekehrt gilt folgende Beziehung: 
e 4 


L eq /dB “ 10 CE/PB 2 h) - 10 lg (T Mep /b) + 94 


mit = tatsächliche Meßzeit, in der die Dosis £ gebildet 
wird* Dieser Zusammenhang ist in Bild 6 als Nomogramm darge¬ 
stellt. 



7« Überprüfung des Gerätes 
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7.1« Prüfgänge und Prüfmittel 


Tabelle 1i Prüfmittel 


Lfd. 

Nr. 

Prüfmittel 

Hauptparameter 

Bemerkung 

1 

Schallpegelkali¬ 
brator 05 000 


Als Ergänzuhgsgerät 
lieferbar 

2 

Tonfrequenz¬ 

generator 

f * 20 Hz bis 
~ 20 kHz 

U * 0 bis 4 V 
Sinus 

z.E. Typ GP 22 des 
VLB Präcitronic 
Dresden 

3 

Elektronisches 

Voltmeter 

f - 20 Hz bis 

20 kHz 

Meßbereiche etwa 

2 mV bis 10 V 

z.B. Typ MV 20 des 
VEB Präcitronic 
Dresden 

4 

Eichleitung 

f = 20 Hz bis 

20 kHz 

Z * 600 

a EL s 0 bie b0 

z.B. Typ Xa 716 des 
VEB Perumeldewerk 
Leipzig 

P 

Meßkondensator 

K 65 


Als Ergänzungsgerät 
lieferbar 

b 

Stoppuhr oder Uhr 
mit Sekundenzeiger 

Ablesegenauig¬ 
keit:^) s 

handelsüblich 

Tabe 

Lfd. 
Kr • 

Ile 2: Prüfgange 

Bezeichnung des 
Prüfganges 

Prüfmittel-Hr. 
gemäß Tabelle 

1 

Die Prüf 
fordern 
Repara¬ 
tur 

ung Ist er- 
ch bei 
Nutzung u. 
Lagerung 

1 

Kalibrierung 

mm 

Ja 

alle 2 bis 
4 V.ocnen 

2 


2. 3. 4, 

Jo 

etwa 

einmal 

Jänrlich 

? 

Sonderzeichenprüfg. 

2Jt 4» 3 

Ja 

4 

Prequenzgangprüfg. 

2. 3, 4. x. 

Ja . . 

P 



! Ja 

b 

Prüfung der Eigen- 

anzeige 

3 



Die verendeten Prüfmittel müssen ihrerseits technisch üuerwacnt 
sein. 
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7,2• Prüfbedingungen 

Umgebungstemperatur: +20 °C ± 2 K 
Relative Luftfeuchte i 40 bis 65 % 

Umgebungageräuech- 

pegeli L ^ 60 dB(A) (wichtig für Prüigänge 1 

eq und 6!) 


7»3« Vorbereitung zur Prüfung 

- Membran der MikrofonkapBel säubern (siehe Abschnitt 10). 

- Batterie eineetzen, dabei Kontakte überprüfen. 

- Für die Prüfgänge 2, 3# 4 und 5 nach Tabelle 2s Prüfplatz ge¬ 
mäß Bild 7 aufbauen. 

- Geerdete Metallunterlage mit IsolierstoffZwischenlage bereit¬ 
stellen zum Ablegen des Prüflinge (Dosimeter) mit abgenommenem 
Gehäuse. 



ausgeschaltet eingeschaltet 

U Lq = 2,80 V = L Q = 140 dB L = 140 dJ3 - 


Bild 7 Blockschaltbild für den Meßplatz zur Überprüfung des 
LäJmdosimeters 00 080 
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7«4« Durchführung der Prüfung 
7.4.1. Sichtprüfuug 

Das Gerät ist durch Sichtkontrolle auf Vollständigkeit (siehe 
Abschnitt 2.1) und Unversehrtheit zu prüfen. 


7«4*2. Punktionsprobe und Ermittlung der meßtechnischen Parameter 

Werden Messungen immer nur in einer Meßart (q « 3 oder q » 6) 
durchgeführt, dann reicht es aus, die Prüfung in dieser Betriebs¬ 
art durchzuführen. 


7*4*2.1. Kalibrierung als Funktionsprobe: siehe Abschn. 6.2.2. 
7.4.2.2. Prüfung auf Linearität und Meßbereichsumschaltung 

- Prüfplatz gemäß Bild 7 aufbauen. 

- Generator (2) auf 1 kHz, 2,80 V. 

- Eichleitung (4) auf a £L « 46 dB (L o 94 dB). 

- Signaleinspeisung vom Generator (2) unterbrechen. 

- Prüfling (Dosimeter) ausschalten und auf zu prüfende Meßart 
(q h 3 oder q ■ 6 ) einstellen (Abschnitt 6.2.1). 

- Meßbereichsschalter auf ▼ : Anzeige 0000 und Zeichen 
erscheinen. 

- Bezugewerteinstellung: Generatorsignal für gehau 3 Minuten 
anlegen. 

Anzeige muß 

0830... 0837 ...0843 für q » 3 und 
0748... 0732 ...073b für q - 6 

betragen (Sollwert und zulässiger Bereich). Falls Anzeige 
außerhalb, Einsteller mehrmals korrigieren, Messung wiederho¬ 
len. Für Grobeinstellung genügt verkürzte Messung mit Hoch¬ 
rechnung. 

- Messungen nach Tabelle^ 3 ausführen. Vor jeder Messung Anzeige 
am Prüfling löschen. Anzeige notieren und mit zulässigen Wer¬ 
ten in Tabelle 3 vergleichen. 
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Tabelle 3s Einstellwerte und zulässige Anzeigewerte bei der 

Linearitatspriii'ung und Meßbereichsumschaltung 

/ 



118 


22 


5 


2648 
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7.4.2*3. Sonderzeichenprurung 

- Zuvor Prüfung nach 7.4.2.2 durchführen. 

- Signaleinspeieung vom Generator (2) unterbrechen, Prüfling 
auss charten. 

- An Eichleitung (4) a £L « bO dB einstellen. 

- Meßbereiohsschalter auf ▼ : Anzeige 0000 und Marke —1|— 

erscheinen. 

- Generatorsignal anlegen, Dämpfung a^ an Eichleitung (4) ver- 
ringern, bis Marke -ft erscheint. 

Zulässig ist erstmaliges Anspreohen bei a £L ■ 19 bis 22 dB. 
Marke muß gespeichert werden. 

- Prüfling ausschalten, Generatorsignal abtrennen, an (4) 
a EL * 10 dB ei D stelleri * 

- Prüfling auf ▼ schalten, nach etwa 10 s Generatorsignal 
anlegen. An sp rech Verzögerung der Marke A mu£ 0,5 bis 2 s 
betragen. 

- ZählerUberlauf abwarten, Marke O muß dabei erscheinen und 
gespeichert werden. Löschung durch Ausschalten und Wiederein-* 
schalten prüfen. 

- a^ an (4) weiter verringern, bis Marke 4- erstmals unverzö¬ 
gert erscheint und gespeichert wird. Zulässiger Bereich: 

a a = 4 bis 10 dB. 

7•4.2•4• Prequen zgangprüfung 

- Am Prüfling Gehäuseschalen abnehmen. 

- Prüfplatz gemäß Bild 7 aufbauen. 

- Zusätzlich zweites Voltmeter (wie (3)) an A1-Z23 des lÄrmdosi- 
meters (Prüfling) anschließen oder mit Voltmeter (3) auch ab¬ 
wechselnd Spannung am Generator und an A1-X23 messen. 

- Signaleinspeisung vom Generator ( 2 ) unterbrechen, Prüfling 
auf ▼ schalten. Störspannung an A1-X23 muß < 3 mV sein. 
Palls größer, Abschirmung verbessern. Vorsicht: keine Kurz¬ 
schlüsse nerbeiführenI 

- Am Generator 1,00 kHz und 3,5 V einstellen, GenoratorSignal 
anlegen. a^ = 52 dB an (4) einstellen. 

- Spannung an A1-X23 messen, glatten Wert 30 mV mittels Binstel- 
ler ^ einstellen. 
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- Die Frequenzen bei konstanter Spannung des Generators gemäß 
Tabelle 4 einstellen, a^ an (4) so verändern, daß an AI-123 
wieder 30 mV angezeigt werden. Eingestellten Wert mit zu¬ 
lässigen Werten in Tabelle 4 vergleichen. 

Tabelle 4: Frequenzen und zulässige Dämpfungswerte bei der 
Frequenzgangprüfung 


Frequenz 
in Hz 

Zulässige a™.-Werte 
in dB ^ 

Frequenz 
in Hz 

Zulässige ä^-Werte 

20 

0. • «1 _»5» • #3 

1000 

52 

40 

15.9...17.4...18.9 

1600 

51 .8...52.8...53.6 

00 

2B.0...29.5...31.0 

2500 

51.5...52.8...54.0 

160 

37.6,..38.6...39.6 

4000 

51 .2...52.2...53.7 

315 

44.4...45.4...46.6 

6300 

48.4...50.8...53.6 

500 

’ 

47.8...48,8...49.8 

8000 

46.8...49.8...53.1 


7#4*2.5. Meßspannungsteilerprüfung 

- Prüfplatz gemäß Bild 7 aufbauen, (3) an A1-X23 anschließen. 

- (2) auf 1000 Hz/2,80 V einstellen, (4) auf a^ = 25 dB schal¬ 
ten. 

- Prüfling auf Meßbereich I schalten, Anzeige an (3) notieren. 

- Prüfling auf Meßbereich II schalten, a^ zurückschalten, bei 
gleicher Anzeige darf n™. = (5 ± 0,2) dB betragen. 

iitjj 


7.4.2.6. Prüfung der Eigenanzeige 

- Lärmdosimeter (Mrüfling) ausschalten, gevrtinschte Neßart ein¬ 
stellen, Gehäusesohalen anschrauben. 

- ( 5 ) anstelle der Kapsel, jedoch keine Einspeisung. 

- L 5 60 dB (A) aufbewahren. Messung in Stellung II wiederholen. 

Nach Durchführung der Prüfungen ist das Gerät gemäß Abschnitt 
6.2.2 zu kalibrieren. ' 
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7«5» Verarbeitung und Formulierung der Prüfergebnisse * 

Die Verarbeitung der Prüfergebnisse erfolgt durch Vergleich mit 
den zulässigen Werten, die für die einzelnen Prüfschritte ange¬ 
geben sind« 

Das Ergebnis der äußeren Sichtprüfung, die Kalibrierbarkeit und 
die Meßergebnisse der Prüfgänge werden in einem Prüfschein zu¬ 
sammengefaßt« Die weitere Punktionsfähigkeit des Gerätes kann 
bestätigt werden, wenn das Gerät vollständig und unversehrt ist, 
sich kalibrieren läßt und bei der Prüfung Meßwerte in den ange¬ 
gebenen Toleranzbereichen aufweist« 


8« Mechanischer Aufbau 


Das Gehäuse besteht aus zwei U-förmig gebogenen Schalen, die an 
den Geräteschmalseiten durch 4 Schrauben befestigt sind« Das Öff¬ 
nen muß mit äußerster Sorgfalt erfolgen« 

Der obere Plast-Gehäusedeckel läßt sich nach Lösen von zwei 
Schrauben abnehmen« Der Gerätekem besteht aus zwei etwa gleich 
großen Leiterplatten« Die obere, die Anzeige-Leiterplatte, ist 
mittels eines 7poligen und eines 2poligen Steckverbinders mit 
der unteren, der Analogteil-Leiterplatte, verbunden« 

Abnehmen der Anzeige-Leiterplatte: Den innen sichtbaren Bügel 
nach Lösen einer Senkschraube abnehmen, zwei Schrauben am Lei¬ 
terplattenrand lösen, Leiterplatte unter ständigem Bewegen mit 
gewissem Kraftaufwand vorsichtig abziehen, Kontaktstifte dabei 
nicht verbiegen und Bauelemente nicht berühren! 

Abbau des Batteriefaches: Schraube im Vierkant lösen, die durch 
die Analogteil-Leiterplatte ragt« Blechteil bleibt auf Analogteil- 
Leiterplatte« 

Zusammenbau: Abstand der Leiterplatten durch Kunststoffstücke 
der beiden Steckverbinder auf Analogteil-Leiterplatte vorgegeben 
(nicht größer lassen!)« 



9* Elektrische Schaltung 


Blockschaltbild*siehe Bild 2. Siehe auch Stromlaufplane« Alle 
Schaltungseinheiten sind auf Stromarmut ausgelegt, wobei der Di¬ 
gitalteil verschwindend wenig gegenüber dem Analogteil ver¬ 
braucht • 

Meßmikrofon 

Die Kapsel ist direkt mit dem Mikrofonkabel verbunden. Eine Kür¬ 
zung ist wegen der resultierenden Empfindlichkeiteänderung unzu¬ 
lässig. Der Koppelkondensator C2 muß spannungsfeet und hochiso- 
lierend sein. 

Impedanzwandler und A-Pilter (Leiterplatte "Analogteil" AI): 

1. Impedanzwandler: besteht aus Sperrechicht-FET (VI) und Bipo¬ 
lartransistor (V2 ) • 

Strom durch etwa 0 f 2 mA, durch R6: etwa 0,3 mA. 28: nieder¬ 
ohmiger Meßpunkt. 

A-Filter: RC-Netzwerk zwischen V2 und V3* Dämpfung bei 1 kHz: 

10 dB. 

2. Impedanzwandler: entspricht dem 1. 

Meßbereichsumschaltiiog und Verstärker (LP "Analogteil") 

(RI7 + R18) bewirken mit Rlb eine Dämpfung von 20 dB (nur in der 
Stellung f, Meßbereich II 11 wirksam). 

Verstärkung wird durch R15* R19 und R20 (Einsteller) bestimmt, 
einstellbar mit R20 zwischen etwa 35 und 79 (221 und 222 oder 
223). 

Gleichrichter (Betragsbildung) (LP "Analogteil") 

Der Lineargleicnrichter bildet den Betrag der Signal-Zeit-Funk- 
tion (zwischen 223 und 227). A2 ist Einweggleichrichter, A3 Sum¬ 
mierer. An 227 liegt gleichgerichtetes Signal, an 224 eine Halb¬ 
welle. V7 dient zur Schaffung des Stromausgange 22b. 

Quadrierer und Stromspiegelschaltung (LP "Analogteil) 

Der Quadrierer ist nur 'bei q = 3 in Betrieb (gezeichnete Stel¬ 
lung von S2 , S3, S4 und Sh). Schaltung liegt zwischen 22b und 
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X29 (A4 und Ab)• Ab bildet Stromspiegel als Hilfsfunktion* Prin¬ 
zip des Quadriererss Logarithmierung der Eingangsgröße» Span¬ 
nungsverdopplung» Delogarithmierung. Ausgangsstrom ist proportio¬ 
nal Quadrat des EingangsStromes* Meßart q * 6: 2 Transistoren in 
A4 bilden Stromspiegel mit linearer Kennlinie* 

StromrFrequenz-Wandler (LP "Analogteil") 

Strom-Frequenz-Wandler zwischen X29 und X31 arbeitet nach dem 
Prinzip der Kondensatorentladung nach dem Zwei-Schwellen-Verfah- 
ren* Die Impuleamplitude an X31 beträgt 3 V* Die Spannung am 
Integrationskondensator C22 bewegt sich zwischen -1»9 V und 
-0»7 V (Sägezahnamplitude etwa 1»2 V)» die höohste Kippfrequenz 
liegt bei 560 Hz. 

Frequenzteiler (LP "Analogteil”) 

Der dreistufige Frequenzteiler besteht aus den Zähldekaden A8» 

A9 und AI 0* Teilerverhältnissei 


Meßbereich 

II 

I 

▼ 

Meßart q * 

3 

6 

3 

6 

3 

6 

Teilerverhältnie 

1 

100:1 

100s 1 

1000:1 

1 



Impuls Zähler und BCD-7-Segment-ümkodlerung (LP "Anzeige" A2) 

Der Impulszähler besteht aus den 4 Zähldekaden A6 bis A9* 

Die Impulse werden über X9 der LP "Anzeige" zugeführt* Das auto¬ 
matische Löschsignal wird an die Anschlüsse 1 der 4 Zähldekaden 
gelegt* 

Die ICs A10 bis AI3 bewirken die Umkodierung vom BCIHSignal in 
das 7-Segment-Anzeigesignal* Logischer Pegel an den Anschlüssen 
4: 

Hochpegel (3 bis 3»3 V): Ziffern zu sehen 
Tiefpegel (etwa 0 V)s Ziffern nicht zu sehen* 

Automatische Löschung (LP "Anzeige") 

Realisiert mit Ex-Or-Gatter in A5* Nach Einschalten entsteht für 
einige Sekunden der zur Löschung notwendige Hochpegel. 
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IQO-Hz-Oszillator (LP "Anzeige”) 

3 Ex-Or-Gatter in A5* Frequenz darf 40 Hz bis 160 Hz betragen* 
Frequenzteiler 2*1 (LP "Anzeige") 

D-Flip-Flop in A22 liefert Mäanderspannung zum Betrieb der LC- 
Anzeige* 

LOAnzeige und LCD-Segment-AnSteuerung (LP "Anzeige") 

Es wird eine LC-Uhrenanzeige eingesetzt, von der die rechten 4 
Ziffern und 4 Marken genutzt werden* Sicht benutzte Segmente 
sind mit der gemeinsamen Bückelektrode com verbunden* Ex-Or-Gat- 
ter zur vorgeschriebenen Ansteuerungs A14 bis A21 • Hochpegel am 
Eingang des betreffenden Ex-Qr-Gatters aktiviert das Segment und 
macht es sichtbar* 

Ubersteuerungsmeldung «ft (LP "Analogteil" und LP "Anzeige") 

A7 (LP "Analogteil") wirkt als Komparator* Grenzwert-Überschrei¬ 
tungen in einer genügend langen Zeit laden C43* Bas D-Flip-Flop 
in A4 mit Eingang 11 wird gesetzt und steuert bis zur Lösohung 
erste Marke des LCD Uber A21 an* Diode V2£ bewirkt Ansprechen 
auch dann* wenn vor dem Einschalten ein die Schaltung übersteu¬ 
erndes Signal anliegt* 

Überschreitung von 133 dB(A) 4 - (LP "Anzeige") 

Das verstärkte Signal wird durch VI und V2 mit sehr kleiner Auf¬ 
lad ezeitkonstante gleichgerichtet und löst bei Grenzwert Ubei*- 
schreitung des UAHD-Gattere mit Schmitt-Trigger-Verhalten in A3 
aus, daß das D-Flip-Flop in A4 setzt* Uber A20 wird die Anzeige¬ 
marke gesetzt* Der Ansprechwert kann an R7 eingestellt werden* 

Speicher O (LP "Anzeige) 

Überschreiten der Zählerkapazität setzt D-Flip-Flop in A22 und 
bewirkt über AI9 Ansprechen der zugehörigen Anzeigemarke. 

Transverter 6 V/200 V (LP "Analogteil") 

Oszillatorschaltung erzeugt Sinusspannung mit 500 bis 750 kHz 
aus b V, die zur Gewinnung der Polarisationsspannung in achtstu¬ 
figer Vervielfacherschaltung auf etwa 200 V erhöht wird. 
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Stabilisierungsteil 9 V/6 Y (LP "Analogteil) 

V18 iat Stellglied, Z-Diode ist Sollwertgeber* C2S und C 29 untei*- 
drtlcken Sobwingneigung. 

Bildung der "elektrischen Mitte" (LP "Analogteil") 

Erfolgt durch engtolerierte gleiche Widerstände Rb8 und R 69 * 
Hinter Ab ist "Mitte" niederohmig* 

Kontrolle der Batterlespannung (LP "Analogteil" und LP "Anzeige") 

Die Gleioh-Steuerspannung wird auf der LP "Analogteil" zwiechen 
dem Verb indun gapunkt R 68 /R 69 und dem Sohleifer des R62 abgenommen. 
Sie liegt dann zwischen XI 5 2 und X2:1 * Auf der LP "Anzeige" er¬ 
scheint sie zwisohen X2 und X8 und gelangt dann zum als Kompara¬ 
tor arbeitenden Operationsverstärker A2* Sein Ausgangssignal 
wird Uber V6 einem Negator mit Sohmitt-^Trigger-Verhalten (An¬ 
schlüsse 11, 12, 13 des A3) zugeführt* Sein Ausgangssignal wiede¬ 
rum gelangt Uber AI8 zur 4 * Marke des LCD. Der Ansprechwert für 
das Erscheinen der Marke wird an R62 eingestellt* 

10* Wartung 


Es sind nur wenige Wartungsarbeiten erforderlich* Batterien sind 
herauszunehmen, wenn sie verbraucht sind oder das Gerät längere 
Zeit nicht benutzt werden soll* Die Kontakte der Batterie-An¬ 
schlußplatte sind sauber zu halten und evtl* nachzubiegen* Die 
Verschraubung der Gehäuseschalen und des Mikrofon-Steokverbin- 
ders sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen. 

Von Zeit zu Zeit ist die Mikrofonmembran nach Ausschalten, Ab¬ 
ziehen der Staubsohutzkappe und Absohrauben des Schutzgitters 
auf Verschmutzung zu prüfen und evtl, äußerst vorsichtig mit 
weiohem Pinsel oder Lappen zu säubern* Kontakte der Kapsel und 
des Adapters dürfen nicht berührt werden* 

Staubschutz bei Verschmutzung mit Peinwaschmittel lauwarm wa- 
sohen, gründlich spülen und trocknen* Nicht längere Zeit pressen 
oder verformen I 

Nach längerer Nichtbenutzung ist der Schalter "Meßbereich" zur 
Reinigung der Kontakte mehrfach durchzuschalten* 
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11• Reparaturhinweise 


Nur die nachfolgend genannten Fehler können vom Anwender behoben 
werden, alle anderen Reparaturen sind einer autorisierten Ser¬ 
vicewerke tat t zu übertragen* Eine Veränderung der Kabellänge ist 
nicht zulässig, da sich dadurch der Übertragungsfaktor ändert* 


Fehler mögliche Ursache 


Beseitigung 


keine Ziffern, 
keine Sonder¬ 
zeichen sicht¬ 
bar 


- Batterie erschöpft oder 
nicht eingesetzt 

- Kontakte an Batterie¬ 
anschluß korrodiert 
oder locker 

- Kontakte des Schalters 
S6:3 korrodiert 


Neue Batterie ein- 
setzen 

Kontakte säubern, 
Krone zusammen¬ 
biegen 

Schalter "Meßbe¬ 
reich" mehrmals 
voll durchschalten 


keine Ziffern, - Schalter "Anzeige" - einschalten (im 

nur Zeichen h|- ausgeschaltet Batteriefach) ' 

sichtbar - Kontakte korrodiert - Sohalter mehrfach 

betätigen 


Sonderzeichen 4 - 
erscheint ohne 
Schalldruck¬ 
spitze 


Mikrofonkabels t e ckvei^ 
blndung ist locker 
Mikrofonanschluß zeit¬ 
weilig unterbrochen 


Ü b exwurfmu11 er 
festziehen 
Kabel ohne Kapsel 
mit Durchgangs¬ 
prüfer prüfen* 
Falls defekt, neu¬ 
en Adapter mit 
Kabel bestellen 


Gerat reagiert - Mittelkontakt im Mikro- 
nicht auf Be- fonadapter gibt keinen 

schallung (keine Kontakt 

Zählung bei ▼ ) 

- Mikrofonkabel defekt 
(unterbrochen oder 
kurzgeschlossen) 

- Kurzschluß der Kapsel 


- Mikrofonmembran 
geplatzt 


Kontakt säubern, 
evtl, in axialer 
Richtung gangbar 
machen 

Kabel ohne Kapsel 
mit Durchgangs¬ 
prüf er prüfen, 
evtl* austauschen 
Durchgangsprüfung 
der Kapsel (R «<» 
richtig), evtl* 
Fremdkörper ent¬ 
fernen 

Kapsel ersetzen, 
defekte Kapsel an 
den Hersteller 
einsenden 
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Pehler 

mögliche Ursache 

Beseitigung 

Zähler setzt 
zeitweilig aus, 
falsche Anzeige¬ 
werte 

- Schalter "Meßbereich 1 *: 
Kontakte korrodiert 

- Schiebekleinschalter 

q 0 3/q « b korrodiert 

- mehrfach voll 
durchschalten 

- Schalter nach Ab¬ 
nahme der Gehäuse¬ 
schalen mehrfach 
betätigen 

Rasche Entladung 
der Batterie 

- Blattfeder an Taste 
"Belastung —if- " 
degustiert 

- Stromaufnahme aus 
Batterie messen. 
Riohtigx 2 mA, 
mit Tastendruck 
zusätzlich 6 bis 

9 mA. Palls Feder* 
degustiert, in 
Werkstatt riohten 
lassen. 

12. Transport- und 

Lagerbedingungen 



Zulässig sind maximal sechsmonatige Lagerung und Transport in 
Originalverpackung im Bereich -20 bis +70 °C ohne Batterie. 
Relative Luftfeuchte: 

- im Bereich -20 °C bis +30 °C: S 90 % 

- im Bereich +30 °C bis +70 °Ci maximaler Wasserdampfdruok 4 kPa. 

Dem entspricht eine relative Peuchte von 54 % bei +40 °C 

32 % bei +50 °C 
24 % bei +60 °C. 


Kurzzeitige Betauung des verpaokten Gerätes ist zulässig. 
Längere Lagerung muß ohne Batterie bei einer relativen Peuchte 
von £ 80 % erfolgen. 






Bild 8 

Lärmdosimeter 00 080 
lauenaasiaht 




R23 569835.4 R42 R44 R49 


Bild 8 
Pmc.8 
Fig.8 



Ansicht Bestückungsseite 
BMA CO CTOPOHM OCHameHMfl 


569 835.4 
ANALOGTEIL 
AHAJlOPOBblUl bJIOK 







Ansicht Bestückungsseite 

Bl/IA CO CTOpOHbl OCHameHMR 


569 860.2 
ANZEIGE 
NHAMKAUMEI 
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Sohalttellliete 


CneuH$HKamw .neTaxefi cxbmh 


List of Circuit Elements 


Kurz- 

bez. 

|lp( I)«* 

Sach-Nr. 

Ben 

e 

n n 

u n 

6 

Standardbe ze lebnung 

Bemerkungen 

Kp. 

0003H. 

LKB- 
J.'i ÄGTaJIH 

Kau 

M 

e h 

0 B 

a H H e 

GÖ03Haqeiöie no Hopae 

DpilMQHaHHfl 

Item 

V.K 1 i— 

Code No. 

Bes 

1 

G n 

e t 

lon 

Standard Speclficatlon 

Notes 


Lärmdosimeter 00 060 


AI 569 835.4 Analogteil 

A 2 569 060.2 Anzeige 

I 1 610 652.4 HP-Steoker 

Z 2 569 ÖÖ5.2 Kontaktierung 


12 TGL 200-8080 


Apa^o g teiy. AI 369 83 5 f 4 


A 

1 

822 

895.1 

Schaltkreis 

A 

2 

und 



A 

3 

821 

733.3 

Schaltkreis 

A 


569 

8C5.7 

Schaltkreis 

A 

r 

820 

271.7 

Schaltkreis 

A 

6 

321 

733.3 

Schaltkreis 

A 

7 

320 

271.7 

Schaltkreis 

A 

6 

bis 



A IC 

322 

600.0 

Schaltkreis 

C 

1 

823 

173.3 

KS-Xondensator 

C 

2 

31. 

455.3 

KS-Kondensator 

C 

- 3 

CI 4 

376.2 

Kondensator 

C 


und 



C 


821 

117.2 

Kondensator 

C 

z 

301 

154.2 

KS-Kondencator 

C 

t 

801 

182.3 

KS-Kondencator 

C 


301 

178.4 

KS-Xondenoatcr 

C 


813 

4C5.4 

kT-Xondensaior 

c 

IC 

801 

177.6 

KS-Xcndeneatcr 

c 11 

821 

397 .ö 

Kondensator 

C 12 

>69 

808.1 

T-Koaaensator 

C 13 

322 

382.2 

Elyt-Kondensator 

C 14 

322 

584.4 

Kondensator 

c 15 

322 

382.2 

Elyt-Kondensator 

C 16 

321 

391.2 

Kondensator 

C 17 

und 


C 13 

569 

807.3 

J-Xondensator 

C 15 

und 



C 

20 

321 

117.2 

Kondensator 

C 

21 

822 

862.2 

Elyt-Kondensator 

C 

22 

822 

803.5 

: KT-Kondensator 

C 23 

821 

391.2 

Kondensator 

C 24 

822 

882.2 

Llyt-Kondensator 

C 25 

321 

359*4 

Elyt-Kondensator 

C 26 

und 


C 27 

821 

136.5 

Kondensator 

C 

2C 

und 



C 

29 

621 

395-4 

Elyt-Kondensator 

C 

3C 

und 


C 

31 

821 

117.2 

Kondensator 

C 

32 

321 

392.0 

Kondensator 

C 

33 

bis 


C 

40 

822 

804.3 

Kondensator 

C 

41 

810 

751.7 

KT-Kondensator 

c 

42 

321 

117.2 

Kondensator 

c 

43 

822 

38C.6 

Elyt-Kondensator 

c 

44 

821 

136.5 

Kondensator 

c 

45 

bis 



G 

47 

822 

804.3 

Kondensator 

c 

48 

821 

117.2 

Kondensator 

R 

1 

822 

839.5 

Schichtwiderstand 

li 

2 

821 

026.8 

Schichtwideretand 

E 

3 

815 

005.4 

Schichtwiderstand 

H 

4 

822 

669.5 

Schichtwiderstand 

rt 


822 

860.5 

Schichtwiderstand 

R 

6 

815 

781.5 

Schichtwiderstand 

R 

7 

813 

805.8 

Schiohtwld erstand 


ausgemessenes 

Bauelement 


B 177 D TGL 33979 

B 175 B TGL 38Q79 
D 340 B TGL 35515 
B 340 E TGL 35915 
B 176 D TGL 33575 
B 34C £ TGL 35515 

U 4029 D 

12/20/630 TGL >155 
630/5/630 TGL 51>5 
SDVt-Y-2,2/5C-4CO TGL 24095 

LlVU-2-33/50-63 TGL 35781 
1000/2,5/23 TGL .155 

470/2,5/63 TGL 5135 

270/2,5/63 TGL >155 

C,01/>/l6c TGL 200-8424 
220/2,5/63 TGL >1» 

EDVU-V-2,2/10-63 TGL 39731 
4,7/IC TGL 20C-L.519 ausgemessenes 

10/16 TGL 3QS09-E. 1. 81 Bauelement 

EBVU-P100-4,7/0 ,>-£3 TGL 35730 
10/16 TGL 38909- E, 1, 81 
EDVU-ill 50-100/10-63 TGL 35780 


10/25 TGL 200-^519 

LDVU-L-33/>0-63 TGL 35781 
10/16 TGL 38909-L. 1, 81 
1 /9 /I CO—1 cl-TGL 31680 
LDVU-U150-100/11>-63 TGL 35760 
10/16 TGL 38 $o£-L, 1, 31 
10C/16 TGL 37225 

LDVU-Z-10/^0-63 TGL 35781 

100/16 TGi, 37225 

EDVÜ-Z-33/30-63 TGL 35731 
EWU-N750-22 0/10-63 TGL 55780 

EBVU-V-1,5/10-63 TGL 35731 
0,01/10/250 TGL 200-8424 
EBVU-Z-33/50-63 TGL 35781 
1/63 TGL 3890S-L, 1, 31 
EWU-Z-10/50-63 TGL 35761 

EBVU-V-1,5/10-63 TGL 35731 
EDVU-Z-33/50-63 TGL 35731 


1ausgemessenes 
* Bauelement 


560 m 

10 iS. 5 

IGO kl, 2 

5 60 5 

3.32 kt, 2 

11 kK 2 : 
7,5 kü 2 
TGL 36521 


23.412 
25.311 

23.207 

25.412 

25.207 

25.207 

23.207 


TGL 3728 
TGL 6728 
TGL 3728 
TGL 3728 
TGL 8728 
TGL 6728 
TK 100 





Benennung 


Bemerkungen 
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Kurt- HEB- 
bes. Sacher. 


H 8 

822 766.1 

Sohiohtwiderstand 

n 9 

822 771.7 

ohiohtwideretend 

H 10 

822 778.8 

Sohiohtwiderstand 

R 11 

824 449.4 

Sohlchtwiderstand 

P 12 

822 857.4 

Sohiohtwiderstand 

3 13 

822 860.5 
815 781.5 

Sohlchtwiderstand 

R 14 

Schiebtwiderctand 

R 15 

und 


R 16 

C.22 760.4 

Sohichtwiderctand 

R 17 

813 305.8 

Schichtwiderstund 

R 10 

822 7?5.3 

Jchicbtwioerstand 

R 19 

323 I74.t> 

uohichtvviyerstand 

R 20 

82C 295-0 

Schichtwiderstand, 
veränderlich 

?, 21 

622 779.0 

Schiebtwidersland 

R 22 

322 763.6 

3 chieh twid ers :c a-'.d 

i: 23 

820 229-2 

Soblch ^widerstand, 
veränderlich 

R 24 

820 230.7 

Scbicbtwid erstand, 
veränderlich 

R 25 

322 76C .4 

Schiobtwiderstand 

R 26 

322 730.5 

Schichtwiderstand 

li 27 

322 746.0 

Schiohtwiciereiand 

R 28 

und 


R 29 

322 760.4 

Schiohtv-iiders tand 

R 30- 

322 863.8 

Schichtv/iderstond - 

R 31 

322 756.5 

ScbichtV7iderstand 

R 32 

822 776.6 

Schiebtwiderstand 

E 33 

820 230.7 

SohicbtJiderstead, 
veränderlich 

R 34 und 


R 35 

822 J 6 C .4 

Sohiohtwiderstand 

R 36 

8^2 780.5 

Sohiohtwiderstand 

R 37 

822 746.0 

Sohiofctwiderotand 

R 38 

822 760.4 

Schiobtwiderstand 

R 39 

817 643.2 

Sohiohtwiderstand 

R 40 

822 779-0 

Schichtwiderstand 

R 41 

022 748.5 

Schiobtwiderstand 

R 42 

821 093.4 

Schiohtwiderstand, 


veränderlich 

R 43 

815 610.7 

Schichtwiderstand 

R 44 

821 093.4 

Sohiohtwiderstand, 
veränderlich 

R 45 

822 742.8 

Schichtwiderstand 

R 46 und 


R 47 

813 845.1 

Schiohtwiderstand 

R 48 

820 295.0 

Schichtwiderstand, 
veränderlich , 

R 49 

821 851.5 

Schichtwiderstand, 
veränderlich 

R 50 

815 577.4 

Sohicbtwiderstand 


Standardbeaeichnuns 


42.2 kß 0,5 * 23.207 TK 100 
TGL 36521 

121 kß 0,5 Ä 23.2C7 TK 100 
TGL 36321 

332 kiä 0,5 % 23.107 TK 100 
TGL 36521 

1,27 VL 1 7i 23.207 TK 200 

TGL 36521 

I Uß 0,5 5» 23.412 TK 100 

TGL 36521 

3,32 \Li 2 % 25.207 TGL 3728 

II kß 2 /i 23.2C7 TGL 3728 

1Q,6 ki' 0,5 > 23.207 TK 100 
TGL 36521 

7,5 kfc 2 * 23.207 TK 100 

TGL 36521 

I 69 kß 0,5 So 23.207 TK ICO 

KL, 36521 

649 2 ,j 23.2#7 TK 200 

TGL 36521 

1 :.fc 10 ja 583.1012 TGL 34064 

365 2 ^ 23.207 SK 200 

TGL 36521 ^ - 

46.4 kl 2 fJ 23 . 20 1 TK 200 

TGL 3^21 

IOC . .. 10 „ 503.1012 TQL 34C64 

470 >v. 10 .v 583.1012 TGL 34064 

19.5 UL 0,5 23.207 TK ICO 

TGL 36321 

, 511 2 :a. 23.305 TK IOC' 

T(JL 36521 

1,47 kß 2 ia 23.207 TK 100 

TGL 36=21 

' 19,6 U > 4 0,5 ^ 23.207 TK IOC ‘ 

TGL 36321 

19 .5 to. 2 w 25.207 TGL 8726 

12,1 fcß 2 23.207 TK 200 

TGL 36521 

178 IcL 2 ja 23.207 TK 200 

TGL 36521 

470 kß 10 ja 583.1012 TGL 34064 


19,6 kß 0,5 
TGL 36521 


23.207 

TK 100 

511 kß 2 

TGL 36521 

* 

23.309 

TK 100 

1,47 kß 2 

TGL 36521 
1$.6 kß 0,5 
TGL 36521 

,0 

23.207 

TK ICO 


23.207 

TK IOC 

5,5 IcL 2 

TGL 36521 

'' 

23.207 

TK 2tiC 

365 k*- 2 

TGL 36: 21 


23.207. 

TK 200 

2,15 •&: 2 

TGL 36521 

ja 

23.207 

TIC 100 

1 ki. 10 


563.1012 TGL 34064 

1,1 tt. 2 

TGL 36521 

ja 

23.207 

TK ICC 

1 kß 10 

ja 

583.1012 TGL 34064 

6,81 L 2 

TGL 36521 

/a 

23.207 

TK 200' 

1 MD 5 

% 

25.207 

TGL 3723 

l/KO 10 

* 

583.1012 TGL 34064 

47 kß 20 

L 

583.1012 

TGL 34064 

51,1 kß 2 
TGL 36521 

ja 

23.207 

TK 100 
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Kurz- MKD- 
bez. Sach-Nr. 


Benennung 


St andardbe Zeichnung 


R 51 

822 858.2 

Schichtwiderstand 

R 52 

822 864.6 

Schichtwiderstand 

R 53 

822 861.3 

Schichtwiderstand 

R 54 

822 774.1 

Schichtwiderstand 

R 55 

822 756.5 

S chi ch tw iders tan d 

R 56 

815 005.4 

Schichtwiderstand 

R 57 

und 


R 58 

822 745.2 

Schichtwiderstand 

R 59 

822 862.1 

Sohichtwiderstand 

R 60 

813 323.8 

Schiebtwideretand 

R 61 

822 255.2 

Schichtwiderstand 

R 62 

822 908.5 

Schichtwiderstand, 
veränderlich 

R 63 

822 781.3 

Schichtwiderstand 

R 64 

819 707.6 

Schichtwiderstand 

R 65 

813 843.5 

Schichtwiderstand 

R 66 

813 008.3 

Schichtwiderstand 

R 67 

813 841.0 

Schichtwiderstand 

R 68 

und 


R 69 

822 772.5 

Schichtwiderstand 

R 70 

822 779.0 

Sohichtwiderstand 

R 71 

816 944.1 
813 685.1 

Schichtwiderstand 

R 72 

Schichtwiderstand 

R 73 

816 139.5 

Schichtwiderstand 

R 74 

814 852.5 

Schichtwiderstand 

R 75 

822 784.6 

Schichtwiderstand 

R 76 

820 230.7 

Schichtwiderstand, 
veränderlich 

R 77 

813 931.5 

Schichtwiderstand 

R 78 

bie 


R 80 

813 811.3 

Schichtwiderstand 

R 81 

813 845.1 

Schichtwiderstand 

R 82 

815 781.5 

Schichtwiderstand 

S 2 

822 844.5 

Schalter 

S 3 

und 


S 4 

822 843.7 

Sohalter 

S 5 

822 844.5 

Schalter 

S 6 

822 832.4 

Rastköpf 

T 1 

569 843.4 

Transformator 

V 1 

817 773.0 

Transistor 

V 2 

822 713.0 

Transistor 

V 3 

817 773.0 

Transistor 

V 4 

822 713.0 

Transistor 

V 5 und 


V 6 

810 705.1 

Schaltdiode 

V 7 

822 713.0 

Transistor 

V 8 

569 8 O 9.8 

Transistor 

v 9 

569 810.4 

Transistor 

V 10 

bis 


V 12 

007 293.1 

Schaltdiode 

V 13 

816 395.0 

Transistor 

V 14 

822 713.0 

Transistor 

V 15 

822 568.4 

Diode 

V 16 und 


V 17 

818 830.7 

Transistor 

V 18 

822 713.0 

Transistor 

v 19 

818 830.7 

Transistor 

V 20 

bis 


V 27 

010 705.1 

Schaltdiode 

V 28 

bis 


v 30 

807 293.1 

Schaltdiode 

X 2 

822 830.0 

Buohsenleiste 

X 3 

bis 


X 5 

810 825.3 

Lötöee 

X 6 und 


X 7 

807 421.8 

Lötöse 

X 8 und 


X 9 

822 539.5 

Kontaktstift 


51,1 G 

2 


25.207 

TGL 8728 

178 kü 

2 

/ö 

25.207 

TGL 8728 

3,83 kü 

2 

yo 

25.207 

TGL 8728 

162 kü 

2 

% 

23.207 

TK 200 

TGL 36521 




12,1 kü 

2 


23.207 

TK 200 

TGL 36521 




100 kü 

2 

* 

25.207 

TGL 8728 

681 ü 

2 

yo 

23.207 

TK 200 

TGL 36521 




4,64 kü 

2 

'/o 

25.207 

TGL 8728 

1 kü 

5 

/O 

25.207 

TGL 8728 

1 MG 

2 

% 

23.207 

TK 200 

TGL 36521 




220 kü 

20 

yo 

583-1012 

TGL 34064 

909 kü 

2 

yo 

23.207 

TK 200 

TGL 36521 




10 kü 

1 

>0 

23.207 

TK 200 

TGL 36521 




470 kü 

5 

yo 

25.207 

TGL 8728 

220 kü 

5 

% 

25.207 

TGL 8728 

27 kü 

5 

% 

25.207 

TGL 8728 

147 kü 0,5 

% 

23.207 

TK 50 

TGL 36521 




365 kü 

2 

% 

23.207 

TK 200 

TGL 36521 




750 kü 

5 

% 

25.207 

TGL 8728 

220 Ü 

5 

% 

25.207 

TGL 8728 

270 ktt 

2 

% 

25.207 

TGL 8728 

120 kü 

2 

% 

25.207 

TGL 8728 

1,47 m 

2 

% 

23.207 

TK 200 

TGL 36521 




470 kü 

10 

% 

583.1012 TGL 34064 

3,3 kß 

5 

% 

25.207 

TGL 8728 

47 k ü 

5 

% 

25.207 

TGL 8728 

1 MG 

5 

% 

25.207 

TGL 8728 

11 kü 

2 

> 

25.207 

TGL 8728 


KSD 31 TGL 39058 E.2.82 

KSD 32 TGL 39058 E.2.82 
KSD 31 TGL 39058 E.2.82 
2/12-03 TGL 32422 

KP 303 B - TGL 34167 
SC 308 E 

KP 303 B - TGL 34167 
SC 3Ö8 E 

SAY 17 L2/4 TGL 25184 

SC 308 E 
SC 308 B 
SC 308 E 

SAY 32/4 TGL 200-8466 
SC 238 E TGL 27147 
SC 308 E 
SZX 21/6,2 

SC 238 P - TGL 27147 
SC 308 E 

SC 238 F - TGL 27147 


l ausgemessenes 
Bauelement 


ausgemessenes 

Bauelement 


SAY 17 L2/4 TGL 25184 

SAY 32/4 TGL 200-8466 
5202-101 TGL 37203 E.1.80 

1A1A- TGL 0-41496 


1G1/10 TGL 0-41496 
. 5001-100 TGL 37203 E.1.80 


- SL 4 - 


XUT£- 

be z. 

MED— 

Sach-Nr. 

Benennung 

Standardbezeichnung 

Bemerkungen 

X 10 

bis 





X 23 

812 

322.8 

AnschluPe1ement 

1D1 MKD-S 5066 


X 24 

822 

539-5 

Kontaktstift 

5001-100 TGL 37203 E.1.80 


X 25 

und 



- 


X 2b 

812 

322.8 

An s chlup e 1 einen t 

Id MKD-S 5066 


X 27 

822 

539.5 

Kontaktstift 

5001-100 TGL 37203 E.1.80 


X 28 

812 

322.8 

An s chluß e leinen t 

im MKD-S 5066 


x 29 

810 

136.8 

Lötöse 

2A1A - TGL 0-41496 


X 30 

810 825.3 

Lötöee 

1A1A - TGL 0-41496 


X 31 

822 

539.5 

Kontaktstift 

5001-100 TGL .37203 E.1.80 



ili 

841.8 

Buchsenleiste, vollst. 

enthält 


X 1 

829.3 

Buohaenleiste 

5207-101 TGL 37203 E, 1,80 


Anzeige A2 

£ 6 ? 860.2 



A 1 

821 

733.8 

Schaltkreis 

B 176 D - TGL 38979 


A 2 

821 

733.8 

Schaltkreis 

B 176 D - TGL 38979 


A 3 

822 

892.7 

Schaltkreis 

U 4093 D 


A 4 

822 

894.3 

Schaltkreis 

U 4013 D 


A 5 

822 

899.2 

Schaltkreis 

U 4030 D TGL 38605 


A 6 

822 

600.0 

Schaltkreis 

U 4029 D 


A 7 

822 

600.0 

Schaltkreis 

U 4029 D 


A 8 

822 

600.0 

Schaltkreis 

U 4029 D 


A 9 

822 

600.0 

Schaltkreis 

U 4029 B 


A 10 

bis 




A 13 

822 

891.0 

Schaltkreis 

U 40511 D - TGL 38693 


A 14 

bis 



A 21 

822 

899-2 

Schaltkreis 

. U 4030 D TGL 38605 


A 22 

822 

894.3 

Schaltkreis 

U 4013 D 


A 23 

569 817.8 

Anzeigeeinheit 

T-Kondensator 



C 1 

C 2 

569 

und 

806.5 

1/35 T3L 200-Ü519 “"“XSlSSt 

C 3 

821 

117.2 

Kondensator 

EDVU-Z-33/50-63 TGL 35781 


C 4 

und 





C 5 

801 

154.2 

KS-Kondensator 

1000/2,5/25 TGL 5155 * 


C 6 

821 

136.5 

Kondensator 

EDVU-Z-10/50-63 TGL 35781 


C 7 

und 





C 8 

821 

391.2 

Kondensator 

EDVU-H150-100/10-63 TGL 35780 


C 9 

822 

882.2 

Elyt-Kondensator 

10/16 , TGL 38909 E, 1,81 


C 10 

821 

117.2 

Kondensator 

EDVU-Z- 33 / 5 O -63 TGL 35781 


C 11 

und 



—■v 


C 12 

822 

881.4 

Elyt-Kondensat or 

4,7/40 TGL 38909 -^, 1 *81 


C 13 

821 

515.1 

Elyt-Kondensator 

47/10 TGL 37225 


C 14 

und 





C 15 

810 

715.6 

KT-Kondensator 

2200/10/160 TGL 200-8424 


R 1 

815 

627.7 

Schichtwiderstand 

22,6 k Si 1 So 23.207 TK 100 

TGL 36521 


R 2 

822 

761.2 

Schichtwiderstand 

Schiebtwiderstind 

19,6 ku 1 >0 23.207 TK 100 
TGL 36521 


R 3 

822 

779.0 

365 toi 2 % 23.207 TK 200 



TGL 36521 


R 4 

822 

768.6 

Schichtwiderstand 

46,4 toi 

2 

/0 

23.207 

TK 300 

R 5 

822 

907.7 

Schichtwiderstand, 

TGL 36521 
100 toi 

20 

c ,0 

583.1012 TGL 34064 

R 6 

817 

020.1 

veränderlich 

Schichtwiderstand 

61,9 toi 

2 

% 

23.207 

TK 100 

R 7 

822 

910.8 

Schichtwiderstand, 

TGL 36521 
470 toi 

20 

% 

583.1012 TGL 34064 

R 8 

814 803.5 

veränderlich 

Schiebtwiderstand 

10 toi 

2 

fr 

25.207 

TGL 8728 

R 9 und 

R 10 822 

784.6 

Schichtwiderstand 

1,47 MSi 

2 

/O 

23.207 

TK 200 

R 11 
R 12 

und 

822 

865.4 

Schichtwiderstand 

TGL 36521 

215 toi 

2 

5» 

25.207 

TGL 8728 

R 13 

813 

843.5 

Schichtwiderstand 

470 toi 

5 

C /o 

25.207 

TGL 8728 

R 14 

815 

781.5. 

Schichtwiderstand 

11 toi 

2 

/O 

25.207 

TGL 8728 

R 15 
R 16 

und 

822 

784.6 

Schichtwiderstand 

1,47 I2U 

2 

% 

23.207 

TK 200 

R 17 
R 18 

und 

813 

843.5 

Schichtwiderstand 

TGL 36521 

470 toi 

5 

70 

25.207 

TGL 8728 

R 19 und 

R 20 822 865.4 

Schichtwiderstand 

215 toi 

2 

70 

25.207 

TGL 8728 

R 21 

813 

845.1 

Schichtwiderstand 

1 m 

5 

% 

25.207 

TGL 8728 

R 22 

815 

781.5 

Schiohtwiderstrnd 

11 toi 

2 

% 

25.207 

TGL 8728 

R 23 

815 

005.4 

Schichtwiderstand 

100 toi 

2 

w 

25.207 

TGL 8728 

R 24 

815 

781.5 

Schichtwiderstand 

11 toi 

2 

X 

25-207 

TGL 8728 




SL 5 


Km -p r— i.nrru 

bez. Sach—Nr. 


Benennung 


Standardbe zeicnmmg 


H 25 813 843*5 Schichtwiderstand 

R 2$ und 

R 27 313 845.1 Schichtwiderstand 

31 822 344.5 Schalter 

V 1 und 

V 2 307 293.1 Schaltdiode 

V 3 818 830.7 Transistor 

V 4 822 713.0 Transistor 

V 5 und 

V 6 818 330.7 Transistor 

X 1 bis 

X 9 822 331.6 Kontaktetift 

X 10 322 539*5 Kontaktetift 


4n£ei££ein£eit_ A2} _569J317*B 
1 1 822 955*0 LCD-Anzeige 


470 k u 5 25.207 TGL 3728 

1 5 * 2-.207 TGL 3728 

KSD 31 TGL 39058 

Ski 32/4 TGL 200-846«: 

SC 238 P - TGL 27147 
SC 308 £ - LWVZ 822 713.0 

SC 233 F - TGL 27147 

5002-100 TGL 37203 
5001-100 TGL 37203 


FAT 02 B 


Bemerkungen 






vor» oben 


Ansicht Lotseito 

Bmahd BwBOAbi co cropOHbt nnviKM 


ScilQ L Lj;C iCt.'.'K ?C I'JT 

S6:1, S6i2, 3t>:3t 56:4 



Schalter "fcOLbureJ-c ’* 36 | 

ScNUtonp'fr 

SC 1 

Sf ? 

V J 




i 

2 

3 


t 

2 

3 


1 

2 

3 


i 

2 

3 

SchoHkontOMmor 


i 

J. 

J. 



" 



*- 

8 

“ 


ü 



■ 0 ‘ 

• 




• 




• 




• 




n 


• 




• 








• 



*i • i 



• 




• 




• 




• 






• 




• 




• 




• 


parapzifsifüiRrafTL 

füifüiraRnöimfri 

mmmm 

) 


j 


) 

LJUlUJliJLüliJLUUJ 


ULJüJiiJUJLJLj 

U LJ ÜJ LJ 

CKC '29 


. 



xL 


(> 



SC 30 n 

SAtI 1 

*f"t(»3 H 



'■>3 


SC 738 

SAT37 


S4, 


S 5 



S7X21/S..' 


1 - 

? 

rcschloi-sr*:.: 

q 




3 - 

4 

geschloooen: 

q 





Ansicht vom rtoGU.opi 



FTT 1 


Stromlaufplan ^ 
SneKTpusecKan cxeMa 


• 1) nach Anschluß iu von A6 bis AK) 

• 2) nacu A-ißclüu.. d vo;i Ac bis A10 

* 3) außgojncssencs Bau cm emcnt 

♦ A) nach Anschluß 4 und 11 von A4 und A5 

nach Anschluß 11 von A7 

00 080 
LÄRMDOSIMETER 
0 A03MMETP LLIYMA 















Ansicht Bestückungsseite 

BMA CO CTOpOnW OCHSUlOHMfl 


( 1 ) (21 (31 14 ) IS) ( 6 ) 



Ansicht BestOckungsselte 

BMA CO CTOPOHM OCHSIUSHMfl 


FIR F IRFI H NFI 


D 


LJUJlilliJlilüJLJlil 


U402» 

U40S11 




\> 


'ULJbJLJblliJliJ 


U4cn 

U403n 

J4093 


rN 


MF1 Fl Fl 


nnounn 

6176 


Ansicht Lötseite • 3) ausgemesoenes Bauelement 

BMA HS BMBOAtX CO CTOpOHb« nQMKW 


n c rt *i 

—)N— 


—— 

UJ E 



S 1 


SC230 SAY32 Anzeige ist 
SC30# eingeschaltet 


• 6) nach Abschluß IC von A6 bis A13 

und Anschluß 14 von A3 bis A3 und A14 bis A22 

• 7) nach Anschluß 6 von A6 bis A13 

und Anschluß 7 von A4, A3, A14 bis A22 und 
nach Anschluß 3, C und 7 von A3 


Stromlaufplan 
SneKTpMHecKan cxeMa 


00 080 
LÄRMDOSIMETER 
o A03MMETP LLIYMA 

























































